PB Desinfektionslösung zubereiten


Wichtig: Schutzausrüstung: Kittel, Mundschutz und Schutzbrille sind obligat!

Allgemeine Hinweise:
1. Desinfektionslösung täglich frisch zubereiten
1. Einwirkzeit der 1%igen Lösung: 15 Minuten
1. Lösung am Tagesende verwerfen, Behälter ausspülen 

Zubereitung:
	Verwendung
	Menge
	Zubereitung

	Instrumenten-Wanne
	3 Liter fertige Lösung
	1. 2.980 ml Wasser
2. 30 ml MediClean© forte

	Ultraschallbad
	5 Liter fertige Lösung
	1. 4.920 ml Wasser
2. 50 ml Stabimed©Lösung



Wichtig: Reihenfolge beachten! Zuerst Wasser, dann Desinfektionsmittel zugeben (verhindert Spritzer und Schaumbildung)

Qualitätskontrolle:
1. Lösung im Tagesverlauf auf Eiweißfehler prüfen (Trübung/Schleier)
1. Bei Verunreinigung: Sofort neue Lösung zubereiten

Lösung zubereitet:
	Name / Kürzel
	Datum
	Unterschrift
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